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E. Divers wykazał, że azotan amonu jest silnie amoskopijny, 
a chłonąc gazowy amoniak, rozpływa się. Sól ta więc jest ponie- 
kąd w układach para wodna — sól odpowiednikiem takich połączeń, 
jak np. bezwodne CaCl: lub Mg (C!0:):. Dzięki tym własnościom 
azotan amonu znalazł zastosowanie w przemyśle do usuwania amo- 
niaku z mieszanin gazowych. 


Przy nasycaniu suchego azotanu amonu amoniakiem gazowym, pod 
ciśnieniem 1 atm., poniżej temperatury 23°C, tworzy się ruchliwa ciecz, 
zwaną od odkrywcy cieczą Divers'a, o dużej prężności amoniaku (w 23° 
pNH:=760 mm Hg). Skład tej cieczy jest zależny od temperatury i od 
ciśnienia amoniaku. Należy wspomnieć, że ciepło tworzenia się tego płyn- 
nego amoniakatu jest dodatnie i że według Divers'a 100 g NH«NOs 0°C 
już z 34 g NHs tworzy ciecz, niemniej jednak ta chłonie w tej tempe- 
raturze jeszcze 16 g NH». 


‘Jak wiadomo, w ciekłym amoniaku rozpuszcza się lub roztwarza 
cały szereg substancji. Z pierwiastków w ciekłym tym związku roz- 
twarzają się między innymi siarka i fosfór, a rozpuszczają się metale 
alkaliczne. Natomiast ze związków nieorganicznych rozpuszczają się 
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w cieklym amoniaku niektóre połączenia, międzymetaliczne oraz cały 
szereg soli, w pierwszym rzędzie azotany, chlorki, bromki i jodki róż- 
nych metali. 

Sole amonowe w ciekłym amoniaku odgrywają tę samą rolę, co 
kwasy w układach wodnych, czyli sole te w układzie ciekłego amoniaku 
sę analogami kwasowymi: przeciwnie zaś amidki — solami analogów 
wodorotlenków. 

Ciecz Divers'a możemy z jednej strony traktować jako roztwór 
amoniaku w azotanie amonu, z drugiej natomiast możemy uważać ją 
jako roztwór azotanu amonu w ciekłym amoniaku. Roztwór taki w ukła- 
dzie wodnym będzie miał swój odpowiednik w roztworze wodnym 
kwasu azotowego. W ten sposób właśnie należy tłumaczyć dużą zdol- 
ność cieczy Divers’a do roztwarzania metali, Roztwarzaja się w miej: 
Pb, Zn, Gd, Mg, Cu itp. Przy roztwarzaniu metali w cieczy Divers'a 
zachodzą reakcje chemiczne, związane z wypieraniem wodoru (amonu) 
i równoczesną redukcją jonów NO”, a tym samym przejściem danego 
metalu w stan jonowy. Reakcje te są zatem analogiczne do reakcji 
roztwarzania metali w kwasie azotowym. Poza metalami w cieczy 
Divers'a rozpuszcza się wiele soli nieorganicznych. Ilosciowych da- 
nych jednak brak. Divers poprzestał na jakościowym stwierdzeniu, czy 
dana sól się rozpuszcza, czy też nie. 

Podejmując systematyczne badania nad rozpuszczalnością sub- 
stancji w ciekłych amoniakatach, podjęliśmy również próby zastoso- 
wania ciekłych amoniakatów jako roztworów podstawowych w polaro- 
grafii. Ciecz Divers'a jest nie tylko dobrym rozpuszezalnikiem wielu 
substancji, ale również przewodzi dobrze prąd elektryczny, odpowiada 
zatem 'wymogom stawianym roztworom podstawowym używanym 
w polarografii, 

Opierając się na fakcie, że zarówno ołów, jak i wiele soli ołowiu 
roztwarza, lub rozpuszcza się w cieczy Divers'a, postanowiliśmy zba- 
dać, czy na drodze polarograficznej da się oznaczyć stężenie jonów 
Pb:: w cieczy Divers'a. : 


Odczynniki i aparatura 


Płynny amoniakat azotanu amonu sporządzano z NHNO» cz. 
d. a. FOCh w Gliwicach i amoniaku technicznego skroplonego w bu- 
tlach. Azotan amonu suszono przez wielogodzinne wygrzewanie w su- 
szarce do 120°C i następnie kilkudniowe trzymanie w eksykatorze 
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próżniowym nad stężonym kwasem siarkowym. Amoniak użyty do 
tego celu osuszało się przez przepuszczenie go przez płuczki, napeł- 
nione perełkami KOH. Nasycanie azotanu amonu gazowym amonia- 
kiem przeprowadzono w kolbach szklanych ze szkła jenajskiego, za- 
nurzonych do naczynia z wodą i lodem. Chcąc uzyskać maksymalne 
wysycenie azotanu amonu amoniakiem, wprowadzano ten gaz w 0°C 
jeszcze w kilka godzin po całkowitym upłynnieniu się wspomnianej 
soli. 

Tak uzyskane roztwory przechowywano w lodzie, w naczyniach 
szczelnie zamknięych. Uzyskana w powyższy sposób ciecz Divers'a 
gwałtownie wrzała w temperaturze pokojowej. Sole ołowiu: PbJz, 
PbCl, PbSO« sporządzono z Pb(NOs): p. a. Mercka, oczyszczając je 
przez kilkakrotną krystalizację. Przez odważenie tych soli, sporządzono 
roztwory w cieczy Divers'a o następujących stężeniach: 


Pb(NOs)e 0,3631 gl PbClz 0,3040 g/l Pb 0,1814 g/l 
1,467 g/l 0,7577 g/l 0,9840 g/l 
3,373 g/! 1,3840 g/l 2,3690 gy! 


Do pomiarów polarograficznych użyto polarografu Heyrowsky'ego 
V301, akumulatorów ołowianych oraz kapilar oryginalnych dostar- 
czonych wraz z przyrządem. Szybkość wypływu kropel rtęci wynosiła 
2/3 sek. Kroplowa katoda była zanurzona w roztworze tak, że znaj- 
dowata się o 1 cm od powierzchni rtęciowej elektrody spoczynkowej. 
Naczyńka polarograficzne miały kształt podany na rys. 1. W czasie 
pomiaru naczyńko było zanurzone w lodzie. Rurką „a* wprowadzano 
przed pomiarem przez okres około 10 minut suchy amoniak, który po 
przejściu przez roztwór, mający być polarografowanym, uchodził przez 
kapilarkę „b”. Miało to na celu usunięcie powietrza z przestrzeni nad 
roztworem oraz uzupełnienie ewentualnych strat amoniaku spowodo- 
wanych przelewaniem roztworu z naczynia, w którym się znajdował, 
do naczyńka pomiarowego. W czasie samego pomiaru polarograficz- 
nego amoniaku nie przepuszczano. Do pomiaru brano około 7 ml roz- 
tworu. 

Zmierzone, a podane poniżej wartości potencjałów półfalowych 
odnoszą się do elektrody rtęciowej spoczynkowej. Zastosowanie elek- 
trody chlorko-srebrowej względnie kamelowej okazało się niemożli- 
wym bowiem AgCl rozpuszcza się silnie w cieczy Divers'a, natomiast 
Hg:Cl: rozkłada się. Zastosowanie jakichkolwiek kluczy elektrolitycz- 
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Rys. 1 


rych z nasyconymi roztworami KCI, lub KNOs mija się z celem ze 
względu na nadzwyczaj szybką wzajemną dyfuzję w układzie woda- 
amoniak. 

Pomiary 


Ciecz Divers'a jako podstawowy roztwór dage przy napięciu ok. 
1,2 V zarówno w 0°C, jak i w 16°C gwałtowny wzrost wartości prądu, 
co jest zapewne związane z katodową redukcją jonów azotanowych 
(wykres 1 a, b). Na po!arogram roztworu podstawowego nie wpływają 
w sposób widoczny ani częściowe odparowanie z niego amoniaku 
(wykr. lc), ani przechowywanie 10—15 min. w naczyniu otwartym 
(wykr. 1d). Należy zaznaczyć, że ciecz Divers'a trzymana w naczy- 
niach otwartych w temperaturach niższych od jej temperatury rozkładu 
pokrywa się cienką warstwą azotanu amonu, utrudniającą tak dalece 
parowanie amoniaku, że roztwór taki wykazuje bardzo słabo charak- 
terystyczny zapach tego związku. 

Czy mimo suszenia azotanu amonu w 120°C oraz suszenia amo- 
niaku za pomocą KOH otrzymana ciecz Divers'a była całkowicie bez- 
wodna, nie zdołaliśrny stwierdzić. Mieszaniny układu NH:NOs — NHs 
są zapewne silnie higroskopijne. Niemniej jednak dodatek kilku kropel 
wody nie wpływa na kształt polarogramu cieczy podstawowej 
(wykr. le, f) a bardzo nieznacznie na polarogram soli ołowiu. 
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Wykr. 1. 


Mimo że, jak wspomniano wyżej, wiele soli metalicznych rozpusz- 
cza się w cieczy Divers'a, to jednak nie wszystkie kationy dają fale 
polarograficzne. Nie dają ich np. kationy: Fe", Co’, Ni, Zn, Bi", 
Sb’, Ti, Thess; Zr’, Al*':, UOs--, Ce---. Na polarogram roztworu 
podstawowego wpływa w małym stopniu obecność jonów Sn--, Ag: 
i Fee- Wyraźrte fale dają jony Pb“, Cd’: i Cu’, przy czym jednak 
szczególnie jon Cu“ wykazuje szczególną tendencję do tworzenia 
maksimów. Okazało się, że niezależnie od anionów soli ołowiawych, po- 
szczególne roztwory dawały polarogramy o tym samym potencja!e pół- 
falowym, mianowicie: — 0,35 V w odniesieniu do elektrody spoczynko- 
wej rtęciowej jako porównawczej. Potencjał pölfalowy Pb“ mierzony 
wobec elektrody spoczynkowej rtęciowej w podstawowym wodnym roz- 
tworze In HNOs wynosi — 0,75 V, w In NH:NOs — 0,55 V i w nasy- 
conym roztworze NH«NOs również — 0,55 V. W dość dużych granicach 
stężenie jonu ołowiawego niezależnie od anionu jest proporcjonalne do 
wartości prądu dyfuzyjnego, co wykazuje zestawienie poszczególnych 
polarogramów na wykresie 2. Pomiary zostały dokonane przy czułości 
galwanometru 1/500, względnie 1/1000. Wyniki były powtarzalne. 


b 
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Wykres 2. 
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Na wykresie 3 jest podana zależność pomiędzy wysokością fali, 
wyrażoną w mum, proporcjonalną do wartości prądu dyfuzyjnego, 
a stężeniem jonów Pb“ w mg/l roztworu. Zależność ta, jak widać 


z wykresu 3, jest liniowa. Poszczególne dane liczbowe odnoszące się do 
wykresu 3 znajdują się w tabelce 1. 


o 1000 2000 3000 mg. 


Wykres 3. 


h w om Tid 
przy czułośc 
1/500 


0,1814 1/500 
0,3040 1/500 
0,3631 1/1000 


0,7577 1/500 
0,9840 1/500 
1,3840 1/500 
1,4670 1/1000 
2,3690 1/500 
3,3730 1/1000 


Tab. 1 


Powyższe wyniki pozwalają nam twierdzić, że ilościowe oznacze- 
nie ołowiu w trudno rozpuszczalnych so!ach ołowiu, takich jak: PbJe, 
PbCl», PbSO:, PbCrO:, może być z powodzeniem przeprowadzone na 
drodze polarograficznej, jeżeli jako rozpuszczalnika, a zarazem jako 
roztworu podstawowego użyje się cieczy Divers'a. Może mieć to szcze- 
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gólnie znaczenie przy ilościowym oznaczaniu wspomnianych soli 
w mieszaninach z innymi solami trudno rozpuszczalnymi zarówno 
w wodzie, jak i w cieczy Divers'a. 


PE3IOME 


B ato paóore qokaaaHo uro npu nojiaporpafuueckoM onpe- 
NEJeHMH CBUHUA C YyCIEXOM NHpUMEHATb MO3KHO B KayecTBe TAK 
OCHOBHOTO 3JIEKTPONIMTA KAK M pACTBOPHTEJA MK AMMMAKAT 
BUTpaTa amoHun (74UIKOCTŁ J[uBepca). B stom pacTBope CpaBHu- 
TEJIbHO XOPOLIO paCTBOpAIOTCA PbSO,, PbJ2, PbCI,, Pb(NO3)2, PbCrO,. 
IIpu remneparype O? C BONHbI CBAHHNA OTYETIABbBI, A BBICOTA MX 
nponopimoHanbHa KOHHEHTpAaNMM Pb". Iloremumal  NOJIYBOAHBI 
uoHoB Pb" B OTHOLIEHMM K PTYTHOMY BJiekTpony paBHAdeTcA —O,35V. 


ZUSAMMENFASSUNG 


In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass flüssiges NHsNOs — amonia- 
kat. s. g. Diverssche Fliissigkeit mit guten Resultaten als Lósung und 
Grundlösung in polarographischen Bleibestimmungen angewandt wer- 
den kann. Diverssche Flüssigkeit löst PbSO4, PbCl» PbJ:, Pb(NOs):. 
PbCrO,, verhältnissmässig gut. Die polarographische Stufen von Blei 
in dieser Flüssigkeit in 0°C sind deutlich und ihre Höhe ist der Blei- 
ionen-konzentration proportional. Das Halbstufenpotential gemäss 
Hg — Ruheelektrode beträgt in 0°C — 0,35 V. 
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